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Количественное определение Д-димеров (DDi) 
Для количественного определения Д-димеров на автоматических коагулометрах  
 Thrombolyzer XRC/XRM/Compact-X необходимо использовать набор реагентов 

РеДимер-тест (красный), кат № Д-3/1, Д-3/2. 

Допустимо использование данного набора на родном тест-протоколе, без изменения 
настроек анализатора. 

Приготовление реагентов проводить в соответствии с инструкцией к набору. 
Результаты исследований могут быть представлены в нг/мл (DDU) или в мг/л (FEU), 

в зависимости от выбранного аттестованного значения плазмы–калибратора.  

Необходимо проверить тест-протокол или настроить его, как показано 
на рисунке ниже. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для прибора Trombolyzer XRM опция e2 (Max Tests in Riegel/Strip) на рис. 
1 должен быть установлен на «4» (вместо «0»). Это единственное отличие XRM от 
двух других. 
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Единичные/двойные объемы реагента представлены на рис.2                                                                                             

 

                                                                                                                                               Рис.2 

                                                             Калибровка теста 

Информацию о том, как выполнить калибровку, см. в Инструкции по использованию 
анализатора Thrombolyzer. 
В качестве примера калибровочной кривой ознакомьтесь с рис.3 
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